Algemene handleiding

Assortiment piezo-elektrische M+-handstukken
voor medisch gebruik
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Voorwoord

Het medische SATELEC® toestel dat u in uw praktijk gaat gebruiken is een medisch toestel
voor professioneel gebruik. Het is een toestel waarmee u tandheelkundige verzorging gaat
toedienen in uw praktijk.

Deze medische toestellen zijn ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt in de chi-
rurgische afdeling van een ziekenhuis of privékliniek. De patiént moet onder narcose worden
behandeld, behalve in het kader van een chirurgische ingreep waarbij slechts plaatselijke ver-
doving nodig is.

Voor uw veiligheid en die van uw patiénten, het comfort in uw dagelijkse praktijk en om ten
volle van de technologie van uw medische toestel te genieten, vragen we u om de mee-
geleverde documentatie aandachtig te lezen.

Wanneer u dit medische toestel bij vergissing hebt ontvangen, neemt u contact op met de
leverancier om het weer te laten ophalen.

Raadpleeg de verschillende reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprotocollen voor de vol-
gende informatie:
e de voorbereiding van de elementen voor de sterilisatie;
o de uitgebreide handmatige en automatische protocollen;
o de informatie op de verpakking voor de sterilisatie;
o de aanbevelingen voor de inspectie van de elementen.
Raadpleeg de gebruikershandleidingen Quick Start, Quick Clean en Quick Reference van
ieder medisch toestel voor de volgende informatie:
het uitpakken en het installeren van het medische toestel;
het gebruiken van het medische toestel;
het bewaken en het onderhouden van het medische toestel;
de technische specificaties van het medische toestel.






1 Documentatie

Dit document bevat informatie:
o met betrekking tot de veiligheid van de patiént, de gebruiker en de omgeving;
o over de fabrikant of zijn vertegenwoordigers indien u contact moet opnemen.

1.1 Bijbehorende documentatie

Dit document moet samen met de volgende documenten worden gebruikt:

Naam van het document Referenties
Algemene handleiding betreffende alle medische M+ handstukken J12865
Raadplegingswijze van de elektronische handleidingen JO0000
Protocollen voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie van de handstukken Piezotome® M+ J12805
Handleiding handstuk Piezotome® M+ J57525
Quick Start Pack M+ J57870
Quick Clean Pack M+ J57871
Handleiding van het Pack M+ J57845

1.2 Elektronische documentatie

De handleiding van uw toestel wordt niet op papier, maar in elektronische vorm geleverd. U kunt op verzoek de
handleiding gratis op papier toegestuurd krijgen binnen de 7 dagen. U kunt deze documentatie via internet,
telefonisch of via de post aanvragen.

De elektronische handleiding is beschikbaar in PDF-formaat (Portable Document Format). Voor het lezen van
PDF-bestanden hebt u een software nodig om de elektronische handleiding op het scherm te brengen.

U vindt de handleiding van het toestel op www . satelec.com/documents

®
™ «
Electronic user

informations

U moet de inhoud van de handleiding met betrekking tot het gebruik van uw toestel en zijn toebehoren hebben
gelezen en begrepen voordat u het toestel gaat gebruiken.

Wij raden u aan de website regelmatig te bezoeken om de recentste handleiding van het toestel te raadplegen
en/of te downloaden.

1.3 Bewaarduur

De gebruiker wordt gevraagd om de documentatie binnen handbereik te houden zodat hij deze indien nodig kan
raadplegen. U wordt gevraagd om alle documentatie of delen van de documentatie te printen en/of te down-
loaden die u nodig hebt in noodgevallen of bij een onderbreking van uw internetverbinding of een storing van
uw elektronisch toestel (computer, tablet enz.). U moet alle papieren of elektronische documenten betreffende
uw medische toestel tijdens de volledige levensduur van uw uitrusting bewaren. Wanneer u het toestel uitleent
of verkoopt, moet u de documentatie bij het medische toestel voegen. De gebruiker wordt gevraagd om de
documentatie binnen handbereik te houden zodat hij deze indien nodig kan raadplegen.
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2 Nodige informatie

2.1 Definitie van het medische toestel

In deze handleiding worden de M+-handstukken aangeduid door de term ‘medisch toestel'.
Raadpleeg het hoofdstuk Glossarium pagina 22 voor volledige en nauwkeurige definities.

2.2 Laatste update van het document

09/2013

2.3 Officiele teksten

Dit medische toestel voldoet aan de basiseisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG. Dit materieel is ontworpen
en ontwikkeld in overeenstemming met de geldende elektrische veiligheidsnorm IEC60601-1. Het is ontworpen
en ontwikkeld volgens een kwaliteitsborgingssysteem dat EN ISO 13485-gecertificeerd is.

Deze documentatie voldoet aan de Europese verordening nr. 207/2012.

2.4 Normatieve symbolen

Symbolen

Betekenis

%

Toegestane vochtigheidsgraad

%
e
°F
°C
°F

Toegestane temperatuur

a

Toegestane druk

Aantal (1)

Niet aan vocht blootstellen

Breekbaar

Niet gebruiken bij patiénten met medische implantaten

£
3
*
Y
®
BH

Raadpleeg de handleiding
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Symbolen Betekenis

Begeleidende documentatie in elektronische vorm

-—-
Electronic user
informations

-
T Type BF
| Klasse 1
132°C
{ Sterilisatie bij 132°C in een autoclaaf
—/
/T\ Was-desinfectie-inrichting voor thermische desinfectie
D
g CE-markering
o

AMAA Productiejaar

IP: beschermingsgraad geleverd door een omhulsel

X : geen beschermingsgraad vereist tegen de binnendringing van vaste
IPXn voorwerpen

n: hoe groter n, hoe beter de bescherming. Raadpleeg de handleiding van
het medische toestel voor de exacte beschermingsgraad.

2.5 Gegevens betreffende de fabrikant
SATELEC

A Company of ACTEON Group

17, avenue Gustave Eiffel

BP 30216

33708 MERIGNAC cedex

France

Tel. +33 (0) 556.34.06.07

Fax. +33 (0) 556.34.92.92

E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

2.6 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van:

e niet-naleving van de aanbevelingen van de fabrikant tijdens de installatie, of het nu de netspanning of
de elektromagnetische omgeving betreft;
interventies of reparaties uitgevoerd door personen die daartoe niet door de fabrikant zijn aangesteld;
gebruik op een elektrische installatie die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving;
andere toepassingen dan die in deze handleiding worden vermeld;
gebruik van andere toebehoren dan die door SATELEC worden geleverd;
niet-naleving van de instructies in dit document.

Opmerking: de fabrikant behoudt zich het recht voor het medische toestel en/of alle documentatie zon-
der voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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3 Gebruiksinstructies

Raadpleeg de handleiding van het medische toestel, zie de lijst aan het begin van het document, hoofdstuk Bij-
behorende documentatie pagina 1.
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4 Waarschuwingen
4.1 Federal Law

| De onderstaande melding geldt uitsluitend voor Amerika.
De federale wet (Federal Law) van de Verenigde Staten beperkt het gebruik van dit medische toestel binnen
zijn grondgebied tot gediplomeerde, bekwame en geschoolde artsen in het gewone kader van hun beroeps-
bezigheden.

4.2 Waarschuwing geldig voor alle landen waarin het toestel
wordt verdeeld

De onderstaande informatie is afgeleid uit de normatieve eisen waaraan de fabrikanten van medische
toestellen moeten voldoen in het kader van de norm IEC62366.

4.3 Gebruikersgroepen

Het gebruik van dit medische toestel is uitsluitend voorbehouden aan professionele, gediplomeerde, capabele
en gekwalificeerde artsen in het kader van hun normale beroepsbezigheden.
De gebruiker moet de regels i.v.m. medische praktijken kennen en naleven volgens de wetenschappelijke gege-
vens en de principes van de medische hygiéne, zoals reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische toes-
tellen.
U kunt dit medische toestel gebruiken zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken van de patiént
zoals het gewicht, de leeftijd, de lengte, het geslacht en de nationaliteit.
De gebruiker moet handschoenen dragen.
De gebruiker mag de behandeling niet op zichzelf toepassen.
De gebruiker mag niet aan één van de volgende aandoeningen leiden:
e gezichtsstoornissen: indien dit wel zo is, moet hij een bril of lenzen dragen;
e een aandoening van de bovenste ledematen, waardoor hij geen handstuk kan vasthouden, of van de
onderste ledematen, waardoor hij het bedieningspedaal niet kan gebruiken;
o gehoorproblemen, waardoor hij de geluidsmeldingen niet kan horen, afhankelijk van de medische
toestellen;
o geheugen- of concentratiestoornissen die de instelling van de opeenvolgende stappen of de uitvoering
van verzorgingsprotocollen verstoren.

4.4 Specifieke opleiding van de gebruikers

Er is geen andere opleiding dan de beroepsopleiding vereist voor gebruik van dit medische toestel.
De arts is verantwoordelijk voor de klinische handelingen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de gevaren die
uit een gebrek aan vaardigheid of opleiding kunnen voortvloeien.

4.5 Patientengroepen

Dit medische toestel mag bij de volgende patiéntengroepen worden gebruikt:
e zuigelingen;

kinderen;

adolescenten;

volwassenen;

bejaarden.

U kunt dit medische toestel gebruiken zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken van de patiént
zoals het gewicht (behalve voor kinderen), de leeftijd, de lengte, het geslacht en de nationaliteit.
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@ Dit medische toestel kan niet worden gebruikt bij patiénten met geimplanteerde toestellen zoals pace-
makers, cochleaire implantaten en nervus vagus-stimulatoren.

4.6 Restricties i.v.m. patiéntengroepen

U mag dit medisch toestel niet gebruiken bij de volgende patiéntengroepen:
e zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, omwille van beperkingen met betrekking tot het
gebruik van geneesmiddelen zoals verdovingsmiddelen;
o patienten met medische complicaties;
o allergische patiénten;
e patiénten met een zone die niet voor de behandeling geschikt is.
Ongeacht het feit of de ingreep onder plaatselijke of algemene verdoving plaatsvindt, moet de patiént rustig,
ontspannen, onbeweeglijk en in de juiste houding voor de ingreep zijn.
De gebruiker is de enige persoon die beslist of hij deze behandeling al dan niet bij zijn patiénten uitvoert.

4.7 Behandelde lichaamsdelen of soorten behandeld weefsel

De patientbehandelingen zijn beperkt tot osteotomie, osteoplastiek, decorticatie, boren, vormgeven en poli-
jsten van botten en tanden tijdens diverse chirurgische ingrepen, waaronder algemene, orthopedische en maxil-
lofaciale chirurgie, keel-, neus, oor, mond-, hand- en voetoperaties, neurochirurgie, wervelkolomoperaties en
plastische/reconstructieve chirurgie.

4.8 In aanraking gebrachte onderdelen

Afhankelijk van het medische toestel, mogen alleen de volgende onderdelen in aanraking komen met de
patient:
o de op de I-Surge LED micromotor bevestigde contra-hoek;
een stuk gereedschap, zoals een boor of een frees;
een Piezotome® M+ handstuk;
een tip voor botchirurgie;
een Newtron® handstuk;
tippen voor tandheelkundig gebruik.

4.9 Essentiéle prestaties

In overeenstemming met de normen die van toepassing zijn op elektrisch-medische toestellen heeft SATELEC®
bepaald dat het medische toestel dat samen met de ultrasoongenerator wordt gebruikt, geen essenti€le pres-
taties beheert.

4.10 Basisveiligheid bij normaal gebruik

De arts houdt het actieve deel, het handstuk en zijn tip vast gedurende de hele behandeling. De arts is een
medisch deskundige en moet ieder probleem op de interventieplek onmiddellijk opmerken en verhelpen.

De druk die op het met de tip uitgeruste handstuk wordt uitgeoefend, moet door de arts volgens de medische
regels worden beheerd. De arts staat in voor de basisveiligheid.

Het wordt aanbevolen om een extra medisch toestel of een alternatief hulpmiddel te voorzien om de medische
handeling te be€indigen wanneer het toestel onverwachts een defect zou vertonen.

4.11 Normale gebruiksvoorwaarden

De normale gebruiksvoorwaarden zijn de volgende:
e De opslag;

De installatie;

Het gebruik;

Het onderhoud;

De verwijdering.
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4.12 lrrigatiespray

| De irrigatiespray is nodig om brandwonden of plaatselijke oververhitting te voorkomen.
Het irrigatiesysteem moet steeds ingeschakeld en operationeel zijn wanneer het handstuk wordt gebruikt. De
gebruiker moet regelmatig toezicht houden op het irrigatiedebiet en de koeling van de tip.

| De afwezigheid van voldoende irrigatie levert gevaar op voor de patiént.

De tippen moeten met een irrigatiespray worden gebruikt volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Zie de
handleiding van de steriele M+-tippen voor botchirurgie [J87605], de handleiding van de niet-steriele M+-tippen
[J87615] en de Quick Reference van de M+-tippen voor botchirurgie [J87621] voor deze instellingen.

4.13 Beschadiging of breuk van tippen

Tippen zijn medische hulpmiddelen die bij de verzorging aan een mechanische kracht worden onderworpen. De
mechanische kracht die de gebruiker uitoefent, wordt gecombineerd met de ultrasone trilling die door het hand-
stuk worden gegenereerd.

De tippen zijn zodanig ontwikkeld dat ze veilig en in combinatie met de handstukken SATELEC® kunnen worden
gebruikt. Dit gebruik is afhankelijk van het ingestelde vermogen.

Ze kunnen echter beschadigd raken of breken door de gebruiksfrequentie, de uitgeoefende kracht of door val-
len.

Om het risico te verkleinen, hoe klein het ook is, raden we u aan een afzuigapparaat te gebruiken.
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5 Interacties, contra-indicaties,
niet-toegelaten gebruik

Hier vindt u informatie met betrekking tot de interacties, de contra-indicaties en het niet toegestane gebruik
waarvan SATELEC® op de hoogte is op de datum waarop dit document is opgesteld.

De zaag- en snijopzetstukken zijn uiterst scherpe instrumenten en moeten voorzichtig worden gehan-
teerd. Het wordt aanbevolen om de van diamant voorziene tippen en de decorticatietippen voor gevoe-
lige behandelingszones te gebruiken.

5.1 Interferenties met andere medische toestellen

Er kunnen interferenties optreden wanneer het systeem bij patiénten met een pacemaker wordt gebruikt.
Doordat het medische toestel elektromagnetische velden uitzendt, houdt het potentiéle risico's in.

@ Dit kan leiden tot een verstoring van implanteerbare toestellen, zoals een pacemaker, een implan-
teerbare defibrillator, een nervus vagus-stimuator, een hersenstimulator, en meer algemeen van alle actieve
implantaten.
o Voordat u dit product gebruikt, moet u de patienten en gebruikers vragen of ze een dergelijk toestel
dragen;
o de situatie aan hen uitleggen;
o de voordelen/risico’s evalueren en voordat u met de behandeling begint, contact opnemen met de
cardioloog van uw patiént of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker;
o dit systeem uit de buurt van implanteerbare toestellen houden;
« de nodige noodmaatregelen treffen en snel handelen wanneer de patiént zich niet lekker voelt.

Symptomen zoals een verhoogde hartslag, een onregelmatige polsslag of duizelingen kunnen duiden op
de verstoorde werking van een pacemaker of een implanteerbare defibrillator.

Het medische toestel is niet bestand tegen schokken van een elektrische defibrillator.

5.2 Gebruik van andere toebehoren dan die geleverd door
SATELECe

Het medische toestel is zodanig ontworpen en ontwikkeld dat u van een maximale veiligheid en optimale pres-
taties geniet. Het gebruik van toebehoren van andere leveranciers kan een risico voor u, uw patiénten of uw
medische toestel inhouden. Probeer geen toebehoren van andere leveranciers dan SATELEC® op het medische
toestel aan te sluiten.

Zelfs wanneer de fabrikant of de dealer van uw toebehoren verklaart dat het toebehoren geheel compatibel is
met de SATELEC® uitrusting, moet u de oorsprong en de veiligheid van het voorgestelde product nauwgezet
controleren. U moet daarbij op bepaalde tekenen letten, zoals de afwezigheid van informatie, informatie in
een vreemde taal, bijzonder lage prijzen, een twijfelachtig uitzicht, een slechte kwaliteit of vroegtijdige sli-
jtage. Neem indien nodig contact op met een erkende dealer of de SATELEC® klantendienst.

5.3 Verboden gebruik

o Dek het medische toestel niet af;

o dompel het toestel niet onder en gebruik het niet buitenshuis;

o plaats het medische toestel niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht;
het medische toestel is niet ontworpen om in de buurt van ioniserende straling te worden gebruikt.
Een groot temperatuurverschil kan tot condensatie in het medische toestel leiden. Dit kan gevaarlijk zijn. Wan-
neer u het medische toestel moet verplaatsen van een koude plek naar een warme plek, mag u het pas gebrui-
ken nadat het op de omgevingstemperatuur van het vertrek is gekomen.
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Het medische toestel mag niet worden opgeslagen of gebruikt buiten de waarden voor temperatuur en atmos-
ferische druk die in de handleiding van uw medische toestel worden aangegeven.

Raak de toegankelijke elektrische aansluitingen niet aan.
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6 Elektromagnetische compatibiliteit

Raadpleeg de documenten aan het begin van dit document, hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.
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/ Beschrijving van het medische
toestel

Raadpleeg de documenten aan het begin van dit document, hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.
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8 Uitpakken, installeren, aansluiten

Raadpleeg de documenten aan het begin van dit document, hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.
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9 Gebruik van het medische toestel

Raadpleeg de documenten aan het begin van dit document, hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.
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10 Reinigen, desinfecteren en
steriliseren

De door SATELEC® geleverde instructies betreffende de reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprotocollen voor
toebehoren zijn gevalideerd voor ieder medisch toestel en toebehoren. De uit te voeren protocollen worden ver-
meld in het hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.

U kunt ze op het volgende adres downloaden:

www.satelec.com/documents

De geldende lokale wetgeving met betrekking tot de reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprotocollen heeft
altijd voorrang op de informatie geleverd door SATELEC®.

| Gebruik geen antiseptische producten die brandbare stoffen bevatten.
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11 Toezicht en onderhoud van het
medische toestel

Raadpleeg de documenten aan het begin van dit document, hoofdstuk Bijbehorende documentatie pagina 1.
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12 Adressen van
de filialen

FRANCE

SATELEC ACTEON GROUP

17 av. Gustave Eiffel

Zone industrielle du phare - B.P. 30216
33708 MERIGNAC cedex - France

Tel. +33 (0) 556 34 06 07

Fax. +33 (0) 556 34 92 92

e-mail : satelec@acteongroup.com

U.S.A.

ACTEON Inc.

124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA

Tel. +1 856 222 9988

Fax. +1 856 222 4726

e-mail : info@us.acteongroup.com

GERMANY

ACTEON GERMANY GmbH

Industriestrasse 9 - 40822 METTMANN - GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10

Fax. +49 21 04 95 65 11

e-mail : info@de.acteongroup.com

SPAIN

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H

Poligono Industrial Can Clapers

08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +3493 71545 20

Fax. +34 93.715 32 29

e-mail : info@es.acteongroup.com

U.K.

ACTEON UK

Unit 1B - Steel Close - Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8TT - UK

Tel. +44 1480 477 307

Fax. +44 1480 477.381

e-mail : info@uk.acteongroup.com

MIDDLE EAST

ACTEON MIDDLE EAST

Numan Center - 2nd Floor N° 205 - Gardens Street
PO Box 5746 - 11953 AMMAN - JORDAN

Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
e-mail : info@me.acteongroup.com

CHINA

ACTEON CHINA

Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street -
Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11/2/3

Fax. +86 10 646 580 15

e-mail : beijing@cn.acteongroup.com

THAILAND

ACTEON (THAILAND) LTD

23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND

Tel. +66 2 714 3295

Fax. +66 2 714 3296

e-mail : info@th.acteongroup.com

KOREA

ACTEON KOREA Corp.

8F Hanil B/D - 132-4 1Ga Bongrae-dong -
JOONG-GU - SEOUL - KOREA

Tel. +82 2 753 41 91

Fax. +82 2.753 41 93

e-mail : info@kr.acteongroup.com

INDIA

ACTEON INDIA

B-94, GIDC Electronic Estate - Sector 25 -
GANDHINAGAR 382028 Gujarat - INDIA
Tel. +91 79 2328 7473

Fax. +91 79 2328 7480

e-mail : info@in.acteongroup.com

LATIN AMERICA

ACTEON LATIN AMERICA

Bogota - COLOMBIA

Celular: +57 312 377 8209

e-mail : carlosandres.vera@es.acteongroup.com

RUSSIA

ACTEON RUSSIA

Valdajski Proezd 16 - office 253

125445 Moscow - RUSSIA

Tel./Fax. +7 499 76 71 316

e-mail : sergey.koblov@ru.acteongroup.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
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Australia

Tel. +612 9669 2292

Fax. +612 9662 2204

e-mail : sandy.junior@au.acteongroup.com

TAIWAN

ACTEON TAIWAN

14F-1, N°433, Jinping Rd.

Jhonghe Dist., New Taipei City 23563
TAIWAN (R.0.C)

Tel. + 886 926 704 505

e-mail : tina.chu@tw.acteongroup.com
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13 Verwijdering en recycling

Dit toestel behoort tot de categorie elektrische en elektronische apparatuur en moet worden verwijderd via een
gespecialiseerd inzamel-, verwijderings-, recycling- of vernietigingscentrum. Dit geldt in het bijzonder op de
Europese markt, in overeenstemming met de richtlijn nr. 2002/96/EG van 27/01/2003.

Wanneer uw product aan het eind van zijn levensduur is gekomen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
verdeler van materiaal of bij gebrek daaraan met een filiaal of kantoor van ACTEON GROUP, waarvan de gege-
vens vermeld staan in het hoofdstuk Adressen van de filialen pagina 18, om te informeren naar de stappen die u

moet volgen.

| De onderstaande melding geldt uitsluitend voor Frankrijk.
In overeenstemming met de bepalingen van de Franse milieuwetgeving met betrekking tot de verwijdering van
het afval van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur of AEEA (decreet nr. 2012-617 van 2 mei
2012), neemt ons bedrijf zijn verantwoordelijkheid voor de terugname en de verwijdering van zijn elektrische
en elektronische apparatuur via de voorziening van het erkende organisme Recydent (NOR-overeenkomst:
DEVP1229534A).
Ons bedrijf is, in zijn hoedanigheid van producent, ingeschreven in het Nationaal Register van de Producenten
onder beheer van ADEME. Professionele kopers van de distributieketen, waaronder u, moeten deze informatie
over de door ons aangeboden recyclage doorgeven aan alle kopers, tot aan de eindgebruiker.
De koper verbindt zich er bovendien toe de apparaten van ons merk aan het einde van de levensduur terug te
laten nemen en te laten recycleren door één van de inzamelcentra van Recydent (zie de lijst met de inza-
melcentra op de website Recydent. fr).

Merk tot slot op dat Recydent aanbiedt om deze apparaten gratis bij u te komen ophalen en bovendien pal-
letcontainers tot uw beschikking stelt voor de opslag van dit afval.
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14 Glossarium

E

elektronische gebruik-
saanwijzing

de gebruiksaanwijzing die in elek-
tronische vorm op het toestel ver-
schijnt, door de fabrikant met het
toestel wordt meegeleverd op een
draagbaar elektronisch apparaat of op
het Internet kan worden geraadpleegd

toebehoren

omvat micromotoren, snoeren, hand-
stukken, neusstukken, LED-ringen,
optische geleiders, tippen, ste-
rilisatiedozen en siliconehouders die in
combinatie met bedieningseenheden
worden gebruikt.

met een fysiologische zoutoplossing of
steriel water gevuld reservoir. Kan
zowel een soepel reservoir als een
stijf reservoir (flacon) beduiden.

[Europese verordening nr. 207/2012]

G

gebruiksaanwijzing
door de fabrikant aan de gebruiker
verstrekte informatie over het juiste
en veilige gebruik van het toestel, de
verwachte prestaties en de te nemen
voorzorgsmaatregelen [Europese veror-
dening nr. 207/2012]

geinstalleerde vaste
medische toestellen

medische toestellen en hun toe-
behoren die zijn ontworpen om op een
of andere manier te worden geins-
talleerd, bevestigd of gemonteerd op
een vaste plek in een ver-
zorgingscentrum, zodat ze niet kun-
nen worden gedemonteerd of
verplaatst zonder gebruik te maken
van gereedschap of apparatuur, en die
niet specifiek voor mobiele verzorging
zijn ontworpen [Europese verordening
nr. 207/2012]

P

professionele gebruikers
personen die het medische toestel
gebruiken bij hun werk en in het kader
van een professionele gezond-
heidszorg [Europese verordening nr.
207/2012]
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Index: elektrische veiligheid - tip
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